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CHAPITRE   VIII.

Pour que cette methode donne des resultats exacts, ii faut que
la bouteille de Leyde ait exactement la meme charge, c'est-a-dire
la meme difference de potentiel entre ses armatures pendant les
deux mesures. L'eneeinte meme de 1'eJectrometre sert comme
bouteille de Leyde; pour cela, des feuilles d'etain constituant les
armatures sont collees a 1'interieur et a 1'exterieur de la cage de
verre, laissaul seulement les ouvertures necessaires pour faire les
pointes et les lectures a la vis micrometrique. L'armature inte-
rieure communique d'une fac.on permanente avec Tanneau de
garde et le disque mobile; I'armature exterieure avec le sol. G'est
cette armature qu'on relie par 1'intermediaire de la pile etudiee
au plateau inferieur. Ce condensateur est charge au mojen d'un
replenisher (invente a cette occasion) (m, n, t, jig. 96). On
constate la Constance de la charge par une jauge J, c'est-
a-dire par un petit electronictre de meme espece que celui que nous
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venons dedecrire, mais reduit a ses organes essentiels; les arma-
tures de la bouteille de Leyde communiquent respectivementavec
les plateaux de ce petit electrometre.

Lord Kelvin a donne plusieurs formes "differentes a 1'electro-
metre absolu. II a fait construire un petit modele portatif de iocm
de hauteur environ (fig. 97) qui rend de grands services dansbtient
